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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 11 декабря 2012 года № ФСЗ 2012/13127

Лист 1

На медицинское изделие
Установка стоматологическая серии PUMA ELI с принадлежностями:
I. Варианты исполнения:
1. PUMA ELI, в составе:
1.1. Гидроблок.
1.2. Терми]йал1шструментальнь1Й для врача.
1.3. Панель зщравления для врача. ; .
1.4. Терминал инструментальный для ассистента.
1.5. Панель управления для ассистента.
2. PUMA ELI Л, в составе:
2.1. Гидроблок.
2.2. Термина;! инструментальный для врача.
2.3. Панель управления для врача.
2.4. Терминал инструментальный для ассистента.
2.5. Панель управления для ассистента.
3. PUMA ELI CART, в составе:
3.1. Гидроблок.
3.2. Терминал инструментальный для врача.
3.3. Панель управления для врача.
3.4. Терминал инструментальный для ассистента.
3.5. Панель управления для ассистента.
4. PUMA E tl  CP,'В Составе: '  ' -
4.1. Гидроблок.
4.2. Терминал инструментальный для врача.
4.3. Панель управления для врача.
4.4. Терминал инструментальный для ассистента.
4.5. Панель управления для ассистента.
5. PUMA ELI ORTHO, в составе:
5.1. Гидроблок.
5.2. Терминал инструментальный для ассистента.
5.3. Панель управления для ассистента.
6. PUMA ELI CART ISO, в составе:
6.1. Тер.минал инструментальный для врача.

Приказом от 29 ноября 2016 года № 13489 о замене допущено к обращению на 
территории Российской Федерации. [ сГУ : _

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения у Д.Ю. Павлюков
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Ф ^Р А Л Ь Н А Я  СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛЙЕ
от 11 декабря 2012 года № ФСЗ 2012/13127

Лист 2

6.2. Панель управления для врача.
II. Принадлежности:
1. Кресло стоматол

= 2. Стул стоматологический (не более 3 шт.).
; 3; П1прицгПистолет (не более 10 шт.).

4; Модуль с разъемом MIDWEST (не более 5 шт.).
5. Скалер (не более 10 шт.).
6; Микромотор (не более 10 шт.).

: : 7. Наконечник для бормашины (не более 10 шт.).
8: Компрессор (не более 5 шт.).
9. Блок управления ножной (не более 5 шт.).
10. Турбина (не более 10 шт.).
ТЕ Камера инт^ более 5 шт.).
12̂  Лампа полимеризационная (не более 10 шт.).
13. Монитор специальный (не более 3 шт.).
14. ' Кронштейн для монитора специального (не более З шт.).
15; Лампа операционная (не более 10 шт.).

: 16; Колонна для лампы (не более 10 шт.).
17. Канюля аспирационная.

'18; ¥стройс более 2 шт.).
19; Соединительный элемент системы сухого/влажного типа.

'■20: Стол длягассйстента (не более 2 шт.). -------  '
21. Держатель подноса (не более 5 шт.).
22. Сепаратор (не более 10 шт.).
23. Устройство выбора канюль.
24. Фиксатор для апекслокатора LAEG.
25. Кабель соединительный.
26. Устройство подогрева воды для наполнителя стакана.
27. Подголовник (не более 5 шт.).
28. Клапан DURR дренирующий.
29. Насадка для стоматологического стула.
30. Фильтр воздушный Н.Р.А.
31. Слюноотсос гидравлический.

Приказом от 29 ноября 2016 года № 13489 о замейе допуй|;ено к обращению на 
территории Российской федерации.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(Р О е з д а в н А Д з о р ):

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 11 декабря 2012 года № ФСЗ 2012/13127

32. Модуль для 6-го инструмента камеры интраоральной.
33. Модуль для рычажной остановки инструментов.
34. Апекслокатор LAEC.
35i Набор кабелей соединительньк MULTIMEDIA.
36; Насос перистальтический.
37; Набор ультразвуковых сканеров SURGISON 2.
'38} Уетройство для подачи и очистки воды М.W.B. (не более 5 шт.).
^39. Датчик интегрированный (не более 10 шт.).
40. Блок электрохирургический.
4:1; Модуль для крепления камеры интраоральной на столе стоматологическом. 

: 42;,Поддокотник (не более 5 шт.).
43, Негатоскоп для просмотра рентгеновских снимков.
44; Подушечка (не более 5 шт.).
45. Подголовник пневматический.

-46. Аспиратор пневматический (не более 2 шт.).
47; Экран защитный УENUS.
48. Переходник быстроразъемный CERAMIC FREEDOM.

; 49i Реле управления мотором аспиратора.
50. Устройство для промывки канюль S.H.D.
51; Устройство независимой подачи воды S.S.S.
52; Пашагплевательница вращающаясЛ.
'537Шсос;Жйдкбстда-кольцевой для обеспечения аспиратора.
54. Мотор аспирационный (не более 3 шт.).
55. Адаптер хирургический.
56. Наконечник ультразвуковой SURGISON 2 (не более 5 шт.).
57. Устройство подогрева струи.
58. Устройство TIME FLUSHING.
59; Клапан для централизованной аспирации.
60. Клапан для аспиратора типа LC.

Приказом от 29 ноября 2016 года № 13489 о за м ^ е  допущено к обращению на 
территории Российской Федерации. У ̂  •
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