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приказом Росздравнадзора от 21 июня 2018 года 
допущено к обращению на территории Российскс
Заместитель руководителя Федеральной служб^ 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 21 июня 2018 года № РЗН 2015/3222

Лист 1

На медицинское изделие
Печи стоматологические сопротивления для обжига и прессования керамики:
Модели:
- ELLIPSE;
- LECTRA;
- LECTRA PRESS.
Принадлежности к печи ELLIPSE:
1. Поддон керамический.
2. Столик керамический.
3. Насос вакуумный.
4. Шнур электрический.
5. Шланг для подключения насоса.
Принадлежности к печи LECTRA:
1. Поддон керамический.
2. Столик керамический.
3. Насос вакуумный.
4. Шнур электрический.
5. Шланг для подключения насоса.
Принадлежности к печи LECTRA PRESS:
1. Поддон керамический (2 шт.).
2. Столик керамический (2 шт.).
3. Кольцо керамическое (4 шт.).
4. Лист прокладочной бумаги (10 шт.).
5. Стержень из оксида алюминия (4 шт.).
6. Втулка.
7. Насос вакуумный.
8. Шнур электрический.
9. Шланг для подключения насоса.

Ж
SV *

- i

г- 3 i
ш ш " Л

Заместитель руководителя Федеральной слум 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков 
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