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КРД №6546 от 05.02.2010

приказом Росздравнадзора от 17 марта 2010 года №2191-Пр/10
разрешено к импорту, продаже и тфнменению на территории Российской 
Федерации
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И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  

К  Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н О М У  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Ю
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Лист 1

I.Установка стоматологическая литейная высокочастотная, варианты исполнения; 1 .Установка Fornax Т;
1.1 .Керамические тигли для литья -1 уп. (6 пгг.).
1.2.Графитовые вставки для керамических тиглей -1 уп. (6 шт.).
] .3.Керамические вставки для керамических тиглей - 1 уп. (6 шт.).
1.4.Литейные конусы No. 3 -1 шт.
1.5. Литейные конусы No. 6 -1 шт.
I .б.Литейные конусы No. 9 -1 шт.
1.7. WiroFine -паковочный материал для проверки работы установки - 1 пакет.
1.8. Wirobond 280 - сплав для проверки работы установки - 1 пакет.
1.9. Wironit Extrahart - сплав для проверки работы установки - 3 пакет.
1.10.Auromelt HF - вспомогательный порошок для плавки металла - 1уп. *
1.11 .Наклейка - знак (электронный стимулятор сердца) -2 шт.
1.12.Керамическая приемная подставка для сплава -1 шт.
1.13.Компакт диск (CD) с роликом демонстрации процесса литья А шт.
1. 14.Инструкция по эксплуатащ1и -1 шт.
2.Установка Nautilus Т:
2.1 .Керамические тигли для литья -1 уп. -  4шт. (8 половинок).
2 2 Птастмассовые ручки для керамических тиглей - 2 шт.
2 3 Керамические ручки для керамических тиглей - 2 шт.
2.4.Графитовая вставка для керамических тиглей -1 шт.
2.5.Стекловидная углеродная вставка -1 щт.
2.6.Вспомогательный пинцет -1 шт.
 ̂7 Керамическая подставка для горячих кювет - 1 шт.

2.8.Керамическая подставка для горячих кювет, размер 1/9 - 1шт.
9 Керамическая подставка для горячих кювет, размер 3/6 - 1 шт.

2 10 Металлическая бюгельная подставка высокая (25 мм) - 1 шт.
2.11 .Металлическая бюгельная подставка низкая (15 мм) -1 шт.
2.13.Литейный конус No. 6 -1 шт.
2.14.Литейный конус No. 9 -1 шт.
2.13.Литейные воронки - 1комплект -100 шп.
2.16.WiroFine - паковочный материал для проверки работы установки -
2.17.Wirobond 280 - сплав для проверки рабош установки - 1 пакет.
2.18. Wironit Extrahart - сплав для - 3 пакет.
2.19. Аш'отек HF - Вспомогательный порошо 
2.203апасной воздушный фильтр для у
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Лист 2

2.21 Запасное кольцевое уплотнение - 1шт.
2.22.Монтажный отмычный ключ - 1 шт.
2.23.Шланги для подлкючения к водоснабжению - 1 пак.
2.24.Густая смазка для кольцевых уплотнений - 1 тюбик,
2.25.Наклейка - знак(электронный стамулятор сердца) - 2 шт.
2.26.Компакт диск (CD) с роликами демонстрации процесса литья - 2 шт ' ’
2.27. Инструкция по эксплуатации -1 шт.
11. Принадлежности;
I .Керамические тигели для серии Fornax.
2.Керамические тигели для серии Nautilus (каждый из 2-х половинок).
3.Пластмассовые держатели для керамических тигелей.
4.Керамические держатели для керамических тигелей.
5.Графитовые цилиндры.
6.Стеклоуглеродные цилиндры.
7.Керамические цилиндры.
8.Пинцет.
9.Подставка для муфелей, керамическая (размеры 1-9, 3-6).
Ю .Сетка-подставка для муфелей д^  бюгельного протезирования (размеры 15 мм и 25 мм).
II .Цоколи для кювет (размеры 3,6,9).
12.Литьевые воронки для бюгельного протезирования.
13 - У стройство циркуляции воды Termico.
14.Емкость для сжатого воздуха.
15.Емкость для для сжатого воздуха с настенным креплением.
16.Щипцы для опок (длиной 55 см).
17.Щипцы для опок (длиной 64 см).
18.Auromelt HF - порошок для плавки для благородных сплавов.
19. Wiromelt - порошок для плавки для неблагородных сплавов.
20.Lolipot - спрей для увеличения продолжительности использования тигелей
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