
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАЛЗОР)

НА MEДИЦИНСКОЁ ИЗДЕЛИЕ
от 19 декабря 2016 года № РЗН 2016/5156

На медицинское изделие
Аппарат стоматологический Dentaporf ТОН (DP-ZX) Module TR-EX Ver. 1>Р-ТЮ 
для лечения корневых каналов с принадл<шностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
"Дж. МОРИТА МФГ. КОРПД Япония,
J. MORITA MFG. CORP., 686 Higasbibama Mmami-cbp, Fushimb-Ku, Kyoto 
612-8533, Japan

Производитель
’•Дж. МОРИТА МФГ. КОРП.*’, Япония,
J. МОШТА MFG. CORP., 680 HigasbihamaMinami-cho,Fushimi-Ku, Kyoto 
612-8533, Japan

Место производства медицинского изделия
J. МОШТА MFG. CORP., 680 Higasbihanta Minami-cbo, Fusbimi-Ku, Kyoto 
612-8533, Japan

Номер регистрационного досье № РД-11030/17347 от 19.04.2016

Вид медицинского изделия 256310

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а 

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5220 

Настоящее регистрационное удостоверенщ*яиювздеиложение на Глисте

приказом Росздравнадзора от 19 дека» 
допущено к обращению на территори;

Руководитель Федеральной службь! 
по надзору в сфере здравоохранения
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На медицинское изделие
Аппарат стоматологический Dentaport ZX (DP-ZX) Module TR-EX Ver. DP-TR3 
для лечения корневых каналов с принадлежностями^ в составе:
1. Основной блок для препарирования корневых каналов и световой полимеризащш 
(со встроенным аккумулятором) -1 шт.
2. Наконечник с мотором и угловой головкой -1 шт.
3. Шнур наконечника -1 шт.
4. Педаль ножная с кабелем -1 шт.
5. Подставка под наконечник -1 шт.
6. Штифт направляющий -1 шт.
7. Адаптер питания с кабелем -1 шт.
8. Насадка для смазки -1 шт.
9. Инсзрукция по эксплуатации -1 шт.
Принадлежности:
1, Наконечник световой полимеризации - не более 10 шт.
2. Чехлы одноразовые для наконечника световой полимеризации - не болw  100 шт.
3 . Педаль ножная с кабелем- не более 20 шт.
4. Встраиваемый электрод - не более 10 шт.
5. Кошшчок с внешним файловым электродом - не более 10 шт,
6. Шнур наконечника - не более 10шт.
7. Головка угловая - не более 10 шт.
8. Мотор наконечника - не более 10 Шт.

Руководитель Федеральной слу: 
по надзору в сфере здравоохранен
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М.А. Мурашко 

0031135

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru


