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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАЛЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ . 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

№ ФСЗ 2011/08999
от 03 февраля 2011 года Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
"БЕГО Бремер Голдшлэгерей Вилы. Хербст ГмбХ & Ко. КГ", Германия,
BEGO Bremer GoIdscUagerei Wilh. Herbst GmbH Sc Co. kG, WUheim-Herbst  ̂
StraUe 1,28359, Bremen, Germany
и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники) 
Прибор стоматологический миогофуикциональиый фрезерный Paras кор М 
с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе) 
производства
"БЕГО Бремер Голдшлэгерей Вильг. Хербст ГмбХ & Ко. КГ", Германия,
BEGO Bremer Goldschlagerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG, Wilheiitt-Herbst’' 
StraBel, 28359, Biremen, Germany
класс потенциального риска 2a ОКП 94 5220

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №72243 от 30.11.2010 

приказом Росздравнадзора от 03 февраля 2011 года №419-Ир/11

разрешено к импорту, продаже и прщ^йш^^ территории Российской 
■Федерации ■■ ■

Врко руководителя Федера 
по надзору в сфере здравоох 
и социального развития

I

Е.А. Тельнова
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I, прибор стоматологический многофункциональный фрезерный Paraskop М;
1. Основной блок.
2. Фрезерный шпиндель с цанговым зажимом 2,35 мм.
3. Ииноль с упором глубины и цанговыми зажимами 2,35 мм и 3,0 мм.
4. Педаль управления с электрокабелем.
5. Руководство по эксплуатации. >
П. Принадлежности:
1. Светодиодная лампа - не более 10 шт.
2. Ключ для цангового зажима - не более 10 шт.
3. Щетка для чистки зажима - не более 5 шт.
4. Предохранители - не более 5 шт.
5. Комплект переходников для подсоединения тур(
6. Комплект фрез 2,35 мм - не более 10 шт.
7. Комплект фрез 2® для оксида циркония - не более 10 шт.
8. Цанговый зажим 2,35 мм с упором глубины.
9. Цанговый зажим 3 мм с упором глубины.
10. Пылезащитный кожух.
11. Держатель для стержня.
12. Графитовые стержни - не более 10 шт.
13. Комплект измерительных калибров по Нею - не более 10 шт.

к сжатому воздуху.

15. Модельный столик - не более 3 шт.
16. Ванна для сбора воды на Paraskop М.
17. Камера для защиты от водяных брызг ВеСе Guard.

Врио руководитс5Ля Федерально 
по надзору в сфере здравоохране 
и социального развития 

03 февраля 2011 года
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